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Mise en conformité de votre Cabinet selon
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s Application des protocoles en salle de soins et de stérilisation
% Tests de routine et |la tracabilité en sterilisation

< Matériel et Equipement conforme a la réglementation

s Controle et maintenance des equipements

% Qualifications opeérationnelles et de performances de vos appareils
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Mormandia

ARS
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REPUBLIQUE ' . .
FRANCAISE Agir ensemble pour la santé des Normands

Lidertd o) Agen_ce Régionale de Santé
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Fraternité

Conformément a l'article L3114-6 du code de la santé publique,
aux données acquises de la science prévues a l'article L 1110-5 du
code de la santé publique, au référentiel de la Haute Autorité de
Santé d'évaluation des centres de santé et au guide de prévention
des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en
stomatologie, le centre de santé dentaire doit respecter le
processus de stérilisation des dispositifs médicaux critiques et
semi-critiques et respecter les regles d'hygiéne élémentaires.
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« Ne pas modifier les procédures standard de
prise en charge des instruments chirurgicaux et
autres dispositifs meédicaux réutilisables
potentiellement contaminés par le SARS-CoV?2... »

« Le respect des procédures standard habituelles
est un préalable nécessaire... »
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des Chirurgiens-Dentistes

BONNES PRATIQUES

RISQUES INFECTIEUX
» Infections associées aux soins dans les cabinets dentaires

La désinfection des mains

par friction avec un Produit hydro alcoolique (PHA)!

Indications
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Technique
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BONNES PRATIQUES

RISQUES INFECTIEUX
» Infections associées aux soins dans les cabinets dentaires.

La gestion des déchets
d'activités de soins

Le praticien est responsable des déchets,
de leur production a leur élimination
H’T\lm DECHETS
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BONNES PRATIQUES
RISQUES INFECTIEUX

et pour tous les patients?

Hygiéne des mains
par friction avec un produit
hydro-alcoolique

» Infections associées aux soins dans les cabinets dentaires

Précautions standard'
Mesures d'hygiéne de base a appliquer
par tous les praticiens et leurs assistant(e)s

Port delunettes de protection
Sysmatiooepou 1o
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AvANT
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IMMEDIATEMENT

Tenue professionnelle

DES GANTS.

Pnu de gants

Changée quotidiennement et en cas de soues

Prévention des AES
espect e laBnite de remplissage des boes 3
quantsXougants/Tianchants

etiors de la manuation dnstruments soulés
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Traitement des surfaces souillées

Toutes surfaces souiBdes pa ces kquide:

Port de masaue chiurgical
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Maténels soullles

Immergeés emédiatement
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de prodts détergent
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BONNES PRATIQUES
RISQUES INFECTIEUX
Infect

La stérilisation

Recommandations

 Le résultat de la désinfection ou de la stérilisation

de la pré-désinfection et de nettoyage
* Il est nécessaire demballer les objets 3 stériliser afin quils
conservent un état stérile aprés passage dans lautoclave

* Le traitement des dispositifs médicaux fait lobjet

de procédure de tragabilité

Stérilisation a la vapeuv deau Recommandations pour
Enchinige dentaire et en g sele l'autoclave

Marguge CE e escpberne
G3UACEE el positts médic

Cante Janame N EN 13060 & rovenve
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Q BONNES PRATIQUES

S iectorssssocees sl das s cabiots denaes
Traitement des dispositifs
médicaux (DM)

Traitement des DM en fonction du niveau du risque

BONNES PRATIQUES
RISQUES INFECTIEUX

Conduite a tenir

[llPremiers gestes en urgence

> Infections associées aux soins dans les cabinets dentaires

Accident exposant
au sang (AES) ou
aux liquides biologiques
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La désinfection chirurgicale
des mains
par friction avec un Produit hydro alcoolique (PHA)'

Indications?
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» |Les 3 Fiches
ARS / PACA

L'organisation des locaux
cabinet dentaire de ville et en centre de santé :
organisation du circuit

Qu'est-ce qu’une salle de Ventilation de la salle de
stérilisation ? stérilisation

Qualité des surfaces de la salle
de stérilisation

Ainsi le nombre de métres linéaires des plans
de travail disponibles de la stérilisation doit
permettre la séparation physique des
différentes étapes de la chaine de
stérilisation.

L | s 2 r TACULTE 2
PRANCA amUc=ss JE CHIRURGIE DENTAIRE |

L
— >

CHIRURGIENS-DENTISTES : PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX -

s DDONTOLOGIE

CHIRURGIENS-DENTISTES : PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX - criruraiens-DenTisTEs : PREVENTION bu risque recTieux. [
e W
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L ‘iFlche n°3 S

I'entretien de la salle d'implantologie et son SAS &=
d'acces en cabinet dentaire de ville et en centre de
santé : en début de vacation, entre deux patients,
en fin de vacation et hebdomadairement

x dédiés a l'implantologie
en cabinet dentaire de ville et en centre de santé :
principe d'asepsie progressive it

La salle d'implantologie et son
SAS sont dédiés a l'activité g ke e
d'implantologie haud par des joints parfatement arasé:

Qualité des surfaces ; 4
d'implantologie et de son SAS roulette: en faciliter e déplacement
d'acces Cha 3GonITance iy

ORDRE NATIONAL
DES CHIRURGIENS-DENTISTES
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» Les 5 Fiches
ARS / ARA

REPERES |

REPERES | REPERES |
Recommandat Re

il

£ 3 Trz et traitement
des instruments
en cabinet dentaire

N°1 Lastérilisation
des dispositifs
médicaux en cabinet
dentaire de ville

T i % -

2 Les apparezl

de traitement

des instruments

en cabinet dentaire

astruments termorésistants s sbles

REPERES |

Il 4 Hygzene des mains
au cabinet dentaire

Il 5 Mesures bameres
en cabinet dentaire

LHYGIENE DES MAINS PAR FRICTION

LE LAVAGE SIMPLE DES MAINS.
ned frbquent Y HYDRO-ALCOOLIGUE (PHA)
s senc e 721

s ACTIVITE O'OMNIPRATIQUE :
- EXAMENS DENTAIRES, SOINS C1

PACULTE PIAS PACA T ORDRE NATIONAL
Rt Qr s cmuncieomrae | 165 UNIVERSITE c urrs STTCTRTOREECD oo o
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e Progression cohérente et fluide des D.M.

P | es Protocoles L'état sterile est obtenu par une succession de
«La marche en Avant » procédes: reproductibles et traces

« PROCEDE SPECIAL »

- Stéphane SANANES en partenariat avec
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P Plan Stérilisation

« La marche en Avant »

L PROPRE PROPRE
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o _ E =
2 — |38 =
o e e
o
HUMIDE HUMIDE HUMIDE
Zone HUMIDE Zone PROPRE
* Ringage * Zone controle
* Nettoyage D.M. ¢ Conditionnement
» Nettoyage P.I.D. * Stérilisation

Tragabilité

FDC

santé
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Diroction Générale de la Sants - Ministéve de la Santé ot des Soldarités
1 IRLIMENTATION REUTILISABLE

TRAITEMEN N
DEMONTAGE
PRE-DESINFECTION

) Traitement de
’'instrumentation réeutilisable

www.ctapratique.com

NETTOYAGE

P Protocole de traitement des D.M.R.
DGS 2006

Tratement des DM (ritigues ot semiritigues

bee
.....
"""""
.....
......

Y
SECHAGE

\ CONDITIONNEMENT

STERILISATION

v

STOCKAGE

Guide do prévenSion des inflections hes aux soins réalsds en chirurgie o -
Ministico de la santé of des solicarités, DGS, juilet 2006 37




ratiue ) Traitement de
’'instrumentation réutilisable

DGS 2006

P Protocole de traitement des D.M.R. 2§ ‘
<

« Tout dispositif medical autoclavable doit étre autoclave »

134°C
w | @

Stéphane SANANES en partenariat avec



Progression cohérente et fluide des D.M.

P Progression « Lefficacité globale d’'un processus de
desD.M.  sterilisation dépend de son élément le
moins performant.

Si un équipement ou un materiel n'‘est pas
adapte, 1 affectera négativement
I’ensemble de processus »

Stéphane SANANES en partenariat avec
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Pré-désinfection
> Salle de soins
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Rincage

Salle de stérilisation

MIEUX S'EQUIPER
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Nettoyage

Automatisé
> Salle de stérilisation

Norme ISO-15883

Aspersion

« Reproducti

Immers

ion / Cavitation

ISO 15883-1-5

ble et tra

Ve
Ce )) Stéphane SANANES en partenariat avec
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L’achat d’un automate PID est lié a Paugmentation du parc des Rotatifs
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PID
Stockage

\
Purge tubulures N
air et eau 30’ [ Etiquetage h
v Tracabilité
\ o
[ Prédésinfection ] DLU dépassée 1
Non conforme
< Vérification
- \ 7
4 , ) LAVAGE \ - ~
Nettoyage r \ =
Mécanismes de la contamination Contréles (@)
4 =
T T
Laveur thermodésinfecteur Automate de traitement . &
Phénomene de Back-flow A0=600 Stériisation | =
2 4
S B P " 11
> Lubrification < Conditionnement =
\ / \ ) v
<
> Vérification
Non conforme

Détail du biofilm bactérien
surun rotorde turbine (MEB)
Photo Brisset - Lécolier
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Pistolet air Lampe-loupe
Zone de controle comprime rétroéclaire

> Salle de stérilisation T |
\-‘
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Zone de Thermo-soudeuses

conditionnement
> Salle de stérilisation

Impulsions Défilement continu

K« R e p rO d u Cti b I e et traCé » Stéphane SANANES en partenariat avec



pratique ’ Les etapes de préparation a la
stérilisation
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Zone de Sachets de stérilisation

conditionnement
> Salle de stérilisation

Thermo-soudable Autocollant

Doit-étre utilisé en routine Seulement en mode dégradé

Stéphane SANANES en partenariat avec




(e Les étapes de préparation
steérilisation
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Autoclave a vapeur d’eau
(Type classe B)

Zone de stérilisation
> Salle de stérilisation

Norme EN-1306

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Tvrere

Exclusivement le cycle
« Prion» 134°C 18 Min

ala

Stéphane SANANES en partenariat avec




e Tests de routine et tracabilite
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Tests de routine
p Testde vide

en stérilisation

Test de routine Fréquence

LE TEST DE VIDE TOUS LES LUNDIS MATINS

Y B &2 £ £ %

A & =

« 1 fois par semaine =) ToOUusS les matins

« Sitest défaillant : peut signifier que
le joint de porte n'est plus étanche

« |l doit étre nettoyé ou changée

« Dans ce cas : ne pas effectuer le test

Fommimid v o o pasands

I Y el it el
& A mha fEmn

hélix

Si le test de vide est défaillant, le lancer une seconde fois -> si test correct : démarrer les cycles de la journee

-> si test incorrect : Appeler le 5.AV.

FDC

santé
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Tests de routine
p Bowie & Dick

Peut-étre remplacé par le test Hélix

FDC

santé
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Test de routine

Fréquence

LE TEST HELIX (134°C 3,5 mn)

AVANT LE PREMIER CYCLE

Tests de routine |

4

p Test Helix

Tous les matins avant le premier
cycle

Le test hélix doit étre ensaché et
placé au centre de la cuve
Controler et valider le papier vireur
avant de démarrer le premier cycle
de la journée

Tracabilité
T T @
Test de routine Frégquence
LE TEST HELIX (134°C 18 mn) AVEC LE PREMIER CYCLE

Tous les matins avec le premier
cycle d’'instruments

Le test hélix doit étre ensaché et
placé au centre de la cuve
Controler et valider le papier vireur
avant de libérer la charge
Tragabilité

FDC

santé

MIEUX S'EQUIPER
POUR MIEUX SOIGNER
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Tests de routine et tracabilite

P Tests de routine

Test physico-chimique classe 6
Test de passage

PRION STERILIZATION INDICATOR CONTROL
005112

o1

™M) 201204

H

2017.04

134°C - 18 min. AYTIK

EN-ISO 11140-1 - CLASS & Indicator

F&d

Lare Chcal cree [ I TGS
Dase

Contests

Operater

en sterilisation

Test de routine Fréquence
Indicateur physico-chimique Classe 6 A chaque cycle, dans chaque charge
(Norme ISO 11140-1)

« Dans chaque cycle
« Alintérieur d'un sachet
« Controler et valider le papier vireur

avant de libérer la charge

« Tracabilité

A la fin du cycle et prés contrdle retirer le papier vireur du sachet et coller la bandelette
sur la fiche de stérilisation en s’assurant que le scotch recouvre la partir colorée

(Inscrire sur la fiche de stérilisation que les indicateurs étaient placés dans un sachet de stérilisation pendant le cycle)

Test de routine Fréquence
Indicateur de passage A chaque cycle, dans chaque charge
a\\ g « Papier vireur sur le sachet
"W B R « Contréler et valider le papier

3 \\\"Q \ng\
LN 3
Q) N

vireur avant de libérer la charge
« Tragabilité

FDC

santé

MIEUX S'EQUIPER
POUR MIEUX SOIGNER



pratique Tests de routine et tracabilite
en stérilisation

VALIDATION CONTROLE DES PARAMETRES DGS
DE LIBERATION DE LA CHARGE SELON EN17665

www.ctapratique.com

WHS500 @ 134°C — D
18 min 18.30 min
? 2.10 bar 2.11 bar
P Tests de routine - C Godotomins S
A% 3 PRION PRION

Libération paramétrique

Le cycle de stérilisation s’est normalement déroulé. Le stérilisateur a validé la
réalisation technique correct du cycle.

VOIR FICHIER STE
ORIGINAL

Le témoin « température » est correct. (témoin de passage)

Le témoin de variation de pression, de température et de temps (Intégrateur
PRION classe 6) est correct.

Aucun sachet percé ou dessoudé.

Aucun sachet mouillé, taché ...

Nb Etiquettes 1

= o

FDC

santé

MIEUX S'EQUIPER
POUR MIEUX SOIGNER



D, Tests de routine et tracabilite
en sterilisation

Analyse des Pratiques
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P Tests de routine

Seal-Check (soudeuse)
Sono-Check (Ultrasons)
Test Feuille Alu (Ultrasons)
Wash-Check

TOSI




o Tests de routine et tracabilite

S en stérilisation
Encadré C Calcul du bareme de

1 4 [
| Une limite de validité tenant compte du type d’emballage, des lieux et moyens de stockage peut étre e re m t l o n
determinée en suivant les directives appliquées dans les hopitaux de Belgique et des Pays-Bas
L’addition des points obtenus pour les différents modes de conditionnement et de conditions de stockage

www.ctapratique.com

permet d'obtenir un total dont la correspondance a un délai de conservation de I'état stérile a été établie
1t Ce systeme de calcul est une aide qui détermine une durée de conservation maximum

4 M A - MODE DE CALCUL Les paragraphes suvants ne sont applicables que si
e r e I I l I O I I e S I'on a abtenu plus de 50 points dans les paragraphes
Emballage primaire précédents.
(unique ou premier emballage) Y 4 Qe [ ]
Papier crépé (premiére épaisseur) ........................ 20 Moyens de stockage
Feuille non-tissée PRI LR T Chariot de soins............. y AP . | |
h e t S Sachet papier / papier....... D Etagére ou rayon ouvert ..., e 0
Sachet papier / plastique Armoire fermée (réguliérement entret‘. 100
Blister fermeture papier..
Blister fermeture Tyvek® ............... Lieu de stockage
Conteneur avec filtre ou soupape . ... 100 | Couloir ou chambre de patient ................... .0 Z8 z = 31,
D. L . U. Conteneur + Emballage interne non tissé ............ 210 | Salle de soins 2 ERN ren O La duree de peremptlon des saChets Sterlles
Magasin de matériel........ TERATERY L) s =g
Deuxiéme emballage primaire Magasin de matériel Strile.................. 250 depend des conditions de stOCkage
(deuxiéme épaisseur) Zone dite stérile (bloc opératoire)......... 300
Papier crépé (deuxiéme épaisseur) ...................60
Feuille non-tissée ................. PR . 1
Sachet papier / Papier.........occcccoeernsiisenonn 80
Sachet papier / plastique.................. ‘lOO B - BAREME
Blister fermeture papier ..... i ...100
Blister fermeture Tyvek" ... weienree 120 | 1:25: péremplion..........ciiisiiericinnn, 24 s - = |4 } I
Conteneur avec filtre ou soupape.....................250 | 26.50 péremption....... o 1semaine Bal’eme de pel’emptlon 1+2+3 5
51-100 péremption o d MOiS
Ce nombre de points ne s"applique pas si le premier 101-200:  péremption..... .2 mois
emballage doit étre présenté sténlement 201-300 péremption. 3 ... 3mois & 24 heu res
301-400: péremption......... cieneance B MOIS 1 25
Emballage de transport 401-600:  péremption.. s 1 semaine
(transport, stockage) 601-750 péremption...... o w2ans 26.50
Sac en polyéthyléne hermétiquement clos........400 | 751 et plus: péremption. RN -, 13 54 1 mois
Boucliers de protection (conteneurs)...................250 51 100
Emballage de protection clos (bac, carton) 250 101_200 2 mois
201-300 ==y 3 mois
301400 ™= 6 mois
401-600 lan
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES / SITES INTERESSANTS 601'750 2ans
Afnor, FD S 98-135 : Stérilisation des dispositifs médicaux - Guide pour la maitrise des traitements
appliqués aux dispositifs médicaux réutilisables, 2005 750 et plus 5 ans




C'ta
Pratique

Analyse des Pratiques

le, Tracabilité des units
e en salle de soins

Tragabilité de I'entretien des surfaces, des purges, de |'aspiration et de |'unit en salle de soins

www.ctapratique.com

CENTRE: CABINET: LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

- Purger le robinet de la salle de soins 2 mn minimum

- Mettre les filtres et les embouts d'aspiration en place

- Rincer |'aspiration (1L d'eau dans I'OroCup)

> Trag a b i lité d e S u n itS - Purger 5 mn (les cordons sans PID)

- Nettoyer désinfecter les surfaces (Fauteuil, unit, tablette, scialytique, siége, plan de

travail) en 1 temps

1 feuille par semaine par salle

Assistant(e)

de soins

- Rincer |'aspiration (2L d'eau dans I'Orocup) si acte sanglant rajouter de I'Orotol

- PID en place, purge de 30s sans I'outil de coupe puis déconnexion

- Purge de la seringue air/eau (30s)

- Nettoyer désinfecter les surfaces (Fauteuil, unit, tablette, scialytique, siége, plan de
travail) en 1 temps

- Aération de la salle de soin pendant 15 minutes a I'aide d'un épurateur d'air
(équipé d'un filtre HEPA) disposé au plus proche de la tétiére.

- Passer Orotol avec I'Orocup dans les aspirations (1 bouchon/1L d'eau)

- PID en place, purge de 30s sans |'outil de coupe puis déconnexion

- Purge de la seringue air/eau (30s)

- Désinfection des filtres d'aspiration

- Nettoyer désinfecter les surfaces (F il, unit, scialytique, siége, plan de
travail) en 3 temps

- Aération de la salle de soin pendant 15 minutes a I'aide d'un épurateur d'air
équipé d'un filtre HEPA) disposé au plus proche de la tétiére.

- Monter le fauteuil, poser les pédales sur les c6tés, éteindre le fauteuil

Assistant(e)

Nettoyage au MD555




C'ta
Pratique

Analyse des Pratiques

www.ctapratique.com

>

Fiche de stérilisation

1 feuille par jour

Journée du .../.../2020 Lu-Ma-Me-Je-Ve-Sa

£ Fiche de stérilisation

FICHE DE STERILISATION

Coller I'étiquette « test a vide »
Stericode

TEST A VIDE
(1 fois par semaine / Tous les lundis matins)

goul
[JNON (nettoyer le joint et relancer un test)

I boul

[1NON (appeler le S.A.V.)

ASSISTANT(E) DENTAIRE :
(Nom + Signature)

TEST HELIX (Cycle 134°C 3,5 mn)

Seul dans un sachet au milieu de la cuve
1 fois par jour AVANT le premier cycle

Validé [

Non validé [

Virage uniforme de la couleur
(Joindre le test)

STERILISATEUR Type Classe B
N°Aoul
N°Bou2
Cycle : « PRION » 134°C 18mn

Marque :

TEST HELIX (Cycle 134°C 18 mn)
dans un sachet au milieu de la cuve avec les DM
1 fois par jour AVEC le premier cycle
Virage uniforme de la couleur  Validé [
(Joindre le test) Non validé [

Coller la languette Helix

Coller la languette Hélix

N° Cycle i A z = o " Intégrateur physico-chimique Classe 6
e Etiquettes Stericode Contrdles paramétriques a la fin de chaque cycle Pucd & chcre Chinrge dusis vt puchict
N° [JOUl [INON Température >3 134°C
Coller I’étiquette du « cycle prion » Coul [JNON Durée palier ~ 2a18 min Collez Vintégrateur PRION pour cette charge
Stericode [JOUI [INON Pression relative > a 2 bars :
Test passage [ OUI [INON Siccité [ oUl [1NON
N° [JOUl [INON Température 23 134°C
Coller I'étiquette du « cycle prion » Joul [INON Durée palier ~ >a 18 min Collez intégrateur PRION pour cette charge
Stericode [JOUl CINON Pression relative 2 a 2 bars = '
Test passage [] OUI [1NON Siccité 10Ul CINON
N° [JOUl [INON Température >3 134°C
Coller I'étiquette du « cycle prion » ol i Duréeialier  =adsmin Collez intégrateur PRION pour cette charge
Stericode [JOUI CINON Pression relative > a 2 bars =
Test passage [ OUI [INON Siccité (10Ul [JNON
N° 00Ul CINON  Température  >a 134°C
Coller I’étiquette du « cycle prion » Coul CINON Durée palier ~ 2a18 min Collez Fintégrateur PRION pour cette charge
Stericode [JOUI [INON Pression relative 2 a 2 bars '
Test passage [ OUl []NON Siccité (10Ul [JNON
©Copyright S.SANANES Toute reproduction est interditev.1.5  LES ELEMENTS ASSURANT LA TRACABILITE SONT CONSERVES AU MINIMUM 5 ANS f_fich_ster_S170820 v1.5
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P La tracabilité

Obligations
CSP

ONCD

HAS

LA TRACABILITE

Obligatoire depuis le 14 juin 1998

SONCD

Daossier du patient

126 mai 2013] Le praticien doil pouvoir retrouver & tout moment le dossier d'un ancien patient, Par aillewrs, il doit étre en mesure de communiquer aux
p— Eclalré satients les informations présentes dans leur dossier et ayant servi aux actes de diagnostic, de prévention ou de soins en odontologie (alicle
Télecharger : '

o Les références des produits et/ou des matériaux utilisés au cours des actes et laissés en bouche pour assurer la tragabilité ;

lactacte onbnale  consemense schied  lemenls secessares of sullisis (i
Dossier du patient

Comramement s étahiivernenes de santd apcwn tenie i videsr lghaive ou reglementam: ne viem préciser ks données devant igurer dans

le domamer i patient caabli poe wn cabinet de vilke

Néanmonns, vosct une laie des saformations gui deveasent hgurees dass be Sonsier da patacit

Los coandoanées aduministratives ucossdisées du paticnt (noee. prénom , dete Jo naissance, adrosse . seméro de Sécumniné sociake.
numer de ephone), chayue tem devam Se receedlll sépardment |

Les conndonnees @8 medecin trlimi Ju patient |

o Une synihese achiadisee dhes amecidenss mechicans o chirrgicans oo patient

Lo budwhindos che vae e palsent (sl asibam, shevnl b ddrages . prerring en bosche, ebc | chague tem devunt #ive recuwiih
sepacmen

Les prescopt mddic lsdes (celles du Svrangan-dentiste ot colbos dos autres médecins) |

Les résultats des exmmons biologigues prescrits par Je chinungsen-deatisie

Los comespondunces Echangdes uvee los mmies professionnels Je saod

Lasymibese de Fexamen clinsgue |

Les vésultas des examens complémentiines sy m serel b ' élabonuion de disgmostic |

Lo mature (dlagnastic, prévention. wins) des actes néalsss -

Les réferences des produiis et'on des mastrins utibises aw cours des actes o laisses en hooche pour issurer L tragiblise -

Le prabwien dout povvoir reirouver o lost momsent be dossses | un amesen patient. Paz alleurs. il dont @tre en mesure de communegeer e
Perticenns fes e onmmatiomns preseites daes boue dossier ef ryant serv st actes de dagnosse . de peevention o de soins e adontodogie Gnick

FDC

santé

MIEUX S'EQUIPER
POUR MIEUX SOIGNER



o) LA TRACABILITE
Obligatoire depuis le 14 juin 1998

P |3 tracabilité Elle doit permettre de faire le lien :
Obligations entre un dispositif médical
CSP un cycle et
ONCD un patient
HAS

Elle doit étre effectuée pour chaque cycle de stérilisation.
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P La tracabilité

Cahier de maintenance

Cahier de maintenance

et contrdle de qualité
% oaniiaion s réalisées

51016 | labisemant

Sover

[f

(T

Array —




( S5 ) Contrat de maintenance preventive annuel

|\ Analysedes Pratiques

Ou éenit ce que { on fact & Ou fact ce guc est éenct

www.ctapratique.com

Contrat
de maintenance

Préventive annuel
> Ultrasons

P La tracabilité ———— | > Soudeuse
Contrat de maintenance S > Automate PID
préventive annuel T L S ——— > Autoclave

Touts menB i atnr spgortie & w bete reprodite (o deamm deurn $ie Conmente of
CONAee pa mennard sy (resent (ortrel

g Dt o i s L e s » Laveur-désinfecteur
» Filtre compresseur




Y s Qualifications operationnelles et
R it/ de performances de vos appareils
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P Qualification
opérationnelle sur site

Réalisation 1 mois aprés COfI‘(IC ‘Ofrﬂ‘

U’installation du matériel neuf Z z

ESSAIS ETALONNAGE




Cita s Qualifications operationnelles et
= de performances de vos appareils
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P Qualification de
performances éazs

Réalisation tous les 1000
cycles ou tous les 24 mois

DELTA

SCIENTIFIQUE
MEDICAL
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ﬂ S stéphane SANANES
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Formateur @ Hygiéne
yse de Pracees, B4 contact@ctapratique.com
R, +33673847766

C Ta Pratique

Fiches ONCD

GUIDE DGS-2011

Application mobile

C ta Pratique

Hygiéne & Asepsie Dentaire

Ortho 2020

INVS 2009

(S

COVID 2021

" Cu ’
Pratique

Avatye e g es

C ta Pratique

Hygiéne & Asepsie Dentaire

(*)
=)
>

AIR REPIAS INJONC.ARS

@
()
S

Implan 2008

Ortho 2017 PLAN STERIL

C)

Fich. ARS/PACA

Fich. ARS/ARA
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